
Hier öffnen

sanabelle I800 PEG/SPK-Verband
für die Versorgung bei perkutaner endoskopischer Gastrostomie (PEG) / perkutaner  
endoskopischer Jejunostomie (PEJ) und suprapubischem Katheter (SPK)

77707125	 PZN 11585943	 1 Stück
Inhalt:		 3 St. Vlieskompressen				    7,5 x 7,5 cm / 8-fach 
			   2 St. Schlitz-Vlieskompressen		  7,5 x 7,5 cm / 6-fach 
			   1 St. Fixierpflaster, elastisch		  12 x 15 cm
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1.	 Saubere Arbeitsfläche schaffen
2.	 Hygienische Händedesinfektion, Handschuhe anziehen
3.	 Alten Verband entfernen (Bei Sondenversorgung die 

Fixierung der Halteplatte öffnen und leicht zurückziehen)
4.	 Handschuhwechsel
5.	 Haut mit steriler Vlieskompresse desinfizierend reinigen
6.	 Halteplatte, Sonde oder Katheter mit der zweiten Vlies-

kompresse desinfizierend reinigen

7.	 Desinfektionsbereich trocknen lassen
8.	 Sterile Schlitz-Vlieskompresse um Sonde/Katheter 

legen. Wenn vorhanden zwischen Haut und Halteplatte 
positionieren

9.	 Halteplatte/Katheter mit dritter Vlieskompresse 
abdecken

10.	 Verband mit Fixierpflaster ohne Zug auf der Haut be-
festigen

Gebrauchsinformation

Achtung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung kann zu Kontaminationen und Infektionen führen 
und die Funktion des Produkts beeinträchtigen. Bei beschädigter Steril-Verpackung nicht verwenden. Sterilität ist nur bei 
unbeschädigter Einzelverpackung gewährleistet.

2022-04, REV 2


